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､海水の放射能濃度測定調査実施要領

１調査時期（「海水の放射能濃度測定調査日程」参照）

（１）５月９日（月）から８月22日（月）までの、各海水浴場周辺で毎月１回

（２）サザンピーチちがさきは５月10日（火）から８月２３日（火）までの毎週１回

（３）悪天候の場合は順延とし、生活衛生部環境衛生課が日程を調整

２調査対象

平成23年度開設予定の海水浴場周辺

３調査地点

（１）平成23年度開設予定の海水浴場周辺とし、長浜（横須賀市）と和田（三浦市）及び

腰越（鎌倉市）と片瀬東浜（藤沢市）は１箇所とする。

（２）採水する際に安全で、かつ、砂が混じらない海水を採水できる地点

採水方法

表層（O～50cm）の海水をバケツで採水し、１１Zを広ロポリピンに入れる。

（サザンピーチちがさきは101%採水し撹枠後３１Zを採取し広ロポリピンに入れる。）

４

５測定方法

（１）ゲルマニウム半導体検出器型式：PGT製pureGelGC40200等
（２）測定試料８８０mｌ

（サザンピーチちがさきは２剛

（３）測定容器：プラスチック製軟膏ピン（U-8）

（サザンピーチちがさきはマリネリピーカー）

（４）測定時間：2,000秒

（５）検出限界：ヨウ素-131、セシウム-13430Bq/kg、セシウム-13740Bq/kｇ
（サザンピーチちがさきは、ヨウ素-131、セシウム-1342Ｂｑ/kg、
セシウム-1373Ｂｑ/kg）

八

６測定項目

（１）海水温（採水時）

（２）ｐＨ、放射性物質（ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137）

７役割分担

（１）水質汚濁防止法の政令市（横須賀市、藤沢市、平塚市、小田原市）及び保健福祉事

務所（平塚、鎌倉、茅ヶ崎、小田原、三崎）

ア採水ポイントの選定

イ原則、月曜日に採水及び海水温測定

月曜日に実施できなければ、火曜日に実施

ウ月曜日の17時までか、火曜日の13時までに衛生研究所へ検体搬入

エ７月19日（火）に採水する場合は、７月20日（水）の13時までに衛生研究所へ検
体搬入



ろ

(2)水質汚濁防止法の政令市以外の市町（鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、大磯町、真

鶴町、湯河原町）

ア採水ポイントの選定

イ月曜日に採水及び海水温測定

ウ月曜日の12時までに保健福祉事務所へ検体搬入

エ７月19日（火）に採水する場合は、７月19日（火）の17時までに保健福祉事務所へ検

体搬入

(3)衛生研究所

ア測定の実施及び生活衛生部環境衛生課への結果報告

(4)生活衛生部環境衛生課

ア調査実施の通知

イ採水容器（111Zの広ロポリピン及びひ8軟膏ピン）の用意

ウ日程調整．

エ検査結果の取りまとめ

オ水曜日の夕方に結果を記者発表

８注意事項

（１）採水時

ア毎月同じポイントで採水すること。

イ広ロポリピンは４ヶ月間使用するので、海水を汲む前に海水で共洗いしてから採う

すること。終了後は真水で洗い、保管すること。

ウ砂が混ざると放射能濃度に影響する可能性があるので、砂が混ざらないように採；

すること。

エ堤防や岩場など足場が悪いところは、』怪我の無いように気をつけること。

オ海水温は各所属にある温度計を使用して計測すること。

（２）保管・搬入時

ア広ロボリピンに、採水日時､採水場所(緯度、経度、目印等)、水温を記載すること。

イ採水した海水は冷暗所（室内の暗くて涼しい所）に保管すること。

海水を汲む前に海水で共洗いしてから採水

砂が混ざらないように採水
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県内の海水の放射能濃度測定結果について

平成23年５月16日（月）～17日（火）にかけて神奈Ⅱl県内の平成23年度開設予定の海水浴場周

辺７か所の海水を採取し、放射能濃度について測定しました。

卿)宅佶果〕

いずれの梅｡k浴場周辺の海水からも放射能は検出されませんでした。

○定点観測の海水浴場

５月17日

・測定量:2,000ミリリットル

～定量限界ｲ直：ヨウ素~l312Bq/kg、セシウムーl373Bq/kg、セシウムーl342Bq/kｇｏ

定量限界ｲ直とは、測定可能な下限値。

○定点観測以外の個別海水浴場〆

奮冊

覧ば

※海水浴場が蝿要しており、長浜側で採取。

・測定量:80ミリリットル

・定量限界ｲ直：ヨウ素~l3130Bq/kg、セシウムーl3740Bq/kg、セシウム－１３４３０Bq/kgb

【参考’

○海Zkにおける基準|直は現在のところ定めらｵLていませんｂ

ｏ国において飲食物の摂取制限を検討するために原子力安全委員会が飲ＩＳＩぅzkについて定めた
指標値

放射性ヨウ素３００Ｂｑ（ベクレル）／水１ｋｇ

放射性セシウム２００Ｂｑ（ベクレル）／水１kｇ

問い合わせ先
神奈Ⅱ|県保健福祉局生活衛生部
環境衛生課課長山崎
電話０４５－２１０－４９３０

環境衛生･海水浴場たばこ対策グルーープ
電話－０４５－２１０－４９５０
ﾌｧｸｼﾐﾘ０４５－２１０－８８６４

平成23年５月18日

参考資料

採取日 海'1.谷揚名
核種別放射能濃度 (へＷﾙ)/kg］

ヨウ素~131 セシウム-137 セシウム－１３４

５月17日 サザンピーチちがさき（茅ヶ崎市） 不検出 不検出 不検出

採取日 海水浴場名
核種別放射能濃度［Bq(ﾍﾞｸ1ﾉﾙ)/kg］

ヨウ素~131 セシウム-137 セシウム－１３４

５月16日 猿島Ｑ黄須賀市） 不検出 不検出 不検出

〃 胴網（三j甫市） 不検出 不検出 不検出

〃 霞(i菫鶉荷）Ｊ※ 不検出 不検出 不検出

ﾉノ 逗子（逗子市） 不検出 不検出 不検出
〃 辻堂海岸（藤沢市） 不検出 不検出 不検出

〃 御幸の浜（小田原市） 不検出 不検出 不検出
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県内の海水の放射能濃度測定結果について

平成23年６月13日（月）～14日（火）にかけて神奈川県内の平成23年度開設予定の海水浴場周
辺７か所の海水を採取し、放射能濃度について測定しました。

卿定結果〕

いずれの海水浴場周辺の海水からも放射能は検出されませんでした。

○定点観測の海水浴場

６月１４日

.！『l淀量:2000ミリリットル

・定量限界値：ヨウ鵜l312Bq/kｇセシウムーl373Bq/k＆セシウムーl342Bq/kｇｏ

定量限界値とは､測定可能な下限値。

○定点観測以外の個別海｡k浴場

※海水浴場が隣接しており、長浜側で採取。

・測定量:80ミリリットル

・定量限界値：ヨウ素-13130Bq/k＆セシウムーl3740Bq/k段セシウム-13430Bq/kg6

【参考】

○滴ﾝkにおける基準値は現在のところ定められていません。

○国において飲食物の摂取制限を検討するために原子力安全委員会が飲料水について定めた

指標値

放射性ヨウ素３００Ｂｑ（ベクレル）／水1ｋｇ

放射性セシウム２００Ｂｑ（ベクレル）／水１kｇ

問い合わせ先
神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課、
課長黒澤
電話Ｏ４５－２１０－４９３０

環境衛生・海水浴場たばこ対策グループ近内
電話Ｏ４５－２１０－４９５０
ﾌｧｸｼﾐﾘＯ４５－２１０－８８６４

平成23年６月15日

参考資料

採取日 海水浴場名
核種別放射能濃度、q(ﾍfｸﾚﾙ／ KBI

ヨウ素-131 セシウム－１３７ セシウム－１３４

６月14日 サザンビーチちがさき（茅ヶ崎市） 不検出 不検出 不検出

採取日 海水浴場名
核種別放13N 能濃度旧q(ﾍﾟｸﾚﾙ)／ [g］

ヨウヨ尋131 セシウム-137 セシウム－１３４

６月13日 猿島（横須賀市） 不検出 不検出 不検出

〃 胴網（三浦市） 不検出 不検出 不検出

〃 鷆騨希）］※ 不検出 不検出 不検出

〃 逗子（逗子市） 不検出 不検出 不検出

〃 御幸の浜（小田原市） 不検出 不検出 不検出

６月14日 辻堂海岸（藤沢市） 不検出 不検出 不検出
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県内の海水の放射能濃度測定結果について

平成23年７月４日（月）～５日（火）にかけて県内の海水浴場周辺７カ所の海水を採取し、放

射能濃度について測定しました。また、残りの海水浴場についても、引き続き、順Bk測定を行っ

ていきます６

少

〔測定結果〕

いずれの海水浴場周辺の海水からも放射能は検出されませんでした。

なお、５月９日～６月28日にかけて県内27全ての海水浴場周辺の海水をこれまでに２回測定

しており、この間も放射能は検出されていませんｂ

Ｏ定点観測の海水浴場（毎週１回）

７月５日

・測定量:2,000ミリリットル

・定量dJBL界値：ヨウ素-1312Bq/kg、セシウムーl373Bq/kg、セシウムーl342Bq/kgb

定量｡l艮界値とは、定量験知が可能な最低濃度のことで、上記の「不検出」とは、放射能濃度が定量l限界

値に満たない（定量できなﾚｳことを表します６

０定点観i則以外の個別海水浴場（毎月１回）

茜什

庚辻

叢什 雷什

雷什

海水浴場が隣接しており、長浜l則で採取

測定量:80ミリリットル

検出限界値：ヨウ素-13110Bq/kg、セシウムーl3710Bq/kg、セシウムーl3410Bq/kｇ

検出限界値とは、検出可能な最低濃度のことで、「不検出」とは、放射能濃度が検出限界I直に満たな

いことを表します６

※

●

●

[水浴場の放射性物質に関する指針における水浴場の放射性物質に係る水質の目安］

(今夏のみに適用される暫定的な値）

・放射性ヨウ素l3130Bq（ベクレル）／水１Ｌ

・放射性セシウム５０Ｂｑ（ベクレル）／ﾌkｌＬ（放射性セシウム137及U7Iih射性セシウム134の合訓

閉い合わせ先

神奈ﾉ||県保健福祉局生活衛生]躯景境衛生課
課長黒澤
電話０４５－２１０－４９３０

環境衛生･海水浴場たばこ対策グループ近内
電話Ｏ４５－２１０－４９５０
ﾌｧｸｼﾐﾘ０４５－２１０－８８６４

平成23年７月６日

参考資料

採取日 海水浴場名
核種別放射能濃度 Bqﾄﾞｸﾚﾙ)/kg］

ヨウ素~131 セシウム－１３７ セシウム－１３４

７月５日 サザンピーチちがさき（茅ヶ崎Th） 不検出 不検出 不検出

採取日 海国k浴場名
亥種BU放射能濃度［Bq(へ゛ｸﾚﾙ)/kg］

ヨウヨ尋131 セシウム-137 セシウム-134

７月４日 猿島０黄須賀市） 不検出 不検出 不検出

ﾉノ 胴網（三浦市） 不検出 不検出 不検出

ﾉノ 露|壽鶏了）Ｊ※ 不検出 不検出 不検出

〃 逗子（逗子市） 不検出 不検出 不検出

ﾉノ 辻堂海岸（藤沢市） 不検出 不検出 不検出

〃 御幸の浜（小田原市） 不検出 不検出 不検出
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県内の海水の放射能M9度測定結果について

平成23年８月８日（月）～９日（火）にかけて県内の海水浴場周辺７カ所の海水を採取し、放

射能濃度について測定しました。また、今後も、順次測定を行っていきます６

〔測定結果〕

いずｵLの海zk浴場周辺の海水からも放射能は検出されませんでした。

Ｏ定点観測の海水浴場（毎週１回）

８月９日

・測定量:2,000ミリリットル

.定量限界ｲ直：ヨウ素~l312Bq/kg、セシウムーl373Bq/kg、セシウムーl342Bq/kgb

定量限界値とは、定量検知が可能な最低濃度のこと-ご上記の「不検出」とはく放射能濃度が定圏1ft界

値に満たない（定量できない）ことを表します６

０定点観i則以外の個別i毎水浴j易（毎月１回）

庚出

虜山

蓄什 庚出

葡汁 雷什

天ｕ二

※海水浴場が隣接しており、長浜側で採取。

・測定量:80ミリリットル

。検出限界値：ヨウ素-l3110Bq/kgぃセシウム－１３７

検出限界値とは、検出可能な最低濃度のことで、

いことを表します６

l0Bq/kg、セシウムーl3410Bq/kｇ

｢不検出」とは､放射能濃度が検出限界値に満たな

[水浴場の放射性物質に関する指針における水浴場の放射性物質に係る水質の目安］

吟夏のみに適用される暫定的な値）

・放射性ヨウ素１３１３ＯＢＭベクレル）／氷１Ｌ，

．放射性ｾビシウム５０Ｂｑ（ベクレル）／水１Ｌ倣射性セシウム137及UMih射性セシウム134の合計）

問い合わせ先
神奈川県保健福祉局生
課長黒澤
電話０４５－

環境衛生･海水浴場た
電話０４５－
ﾌｧｸｼﾐﾘ０４５－

２１０－４９３０

ぱこ対策グループ近内
２１０－４９５０

２１０－８８６４

平成23年８月10日

参考資料

巖採取日 海水＃谷場名
核種別放射能濃度 Bq(ﾍﾞｸﾚﾙ)/kg］

ヨウ素－１３１ セシウム－１３７ セシウム－１３４

８月９日 サザンピーチちがさき（茅ヶ崎市） 不検出 不検出 不検出

採取日 海水浴場名
核種別放射能濃度、[Bq('Ｍﾉﾙ)/kg］

ヨウ素~131 セシウム-137 セシウム-134

８月８日 猿島０黄須賀市） 不検出 不検出 不検出

〃 胴網（三iiiTh） 不検出 不検出 不検出

〃
． 鶴(i讓薯旬｝※ 不検出 不検出 不検出

ﾉﾘ 逗子（逗子市） 不検出 不検出 不検出

〃 i+萱海屋（藤沢市） 不検出 不検出 不検出

〃 御幸の浜（小田原市） 不検出 不検出 不検出


